
ПОПРАВКА К ГОСТ Р 54368-2011
МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ

Определение растительных компонентов в сыпучих добавках гистологическим методом

ОКС 67.120.10

В каком месте Напечатано Должно быть
Раздел 7 Весы лабораторные общего

назначения с пределом
абсолютной погрешности
однократного взвешивания не
более ±0,01 мг.

Весы лабораторные общего
назначения с пределом
абсолютной погрешности
однократного взвешивания не
более ±0,01 г.
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Внимание! Документ официально опубликован. См. "Статус"
ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет


